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【方法】ループユニットを U クリップで乳頭筋に固定し、これを牽引して U クリップが離解した時
の牽引力を測定した（牽引試験）。また、ブタ心臓で僧帽弁逸脱症モデルを作製し、U クリップを用
いたループテクニック法で修復したのちに左心室内に 250mmHgの圧をかけた（耐圧試験）。 
【結果】牽引試験は 10検体に施行した。Uクリップが離解した時の牽引力は中央値で 8.55 kg·m/s2
であった。耐圧試験も 10検体に施行し、全ての検体が 250mmHgの圧に 1時間耐えた。圧をさらに




腱索の総数を 25 本、そのうち 4 本をループユニットで置換したと仮定した場合のループユニットに
かかる牽引力はおよそ 3.19 kg·m/s2であり、牽引試験の結果からも十分耐えうると予測できた。 
 ループテクニック法は画期的な手術法であるが、乳頭筋とループユニットの固定が必要であり難易
度が高い。簡便な操作で固定が完成する U クリップを用いれば容易に施行できると考えた。これは
da Vinciを用いた手術において大きな利点である。 
 本研究は摘出心臓での評価試験であり、生体内での追加試験が必要である。また、長期成績につい
ても評価が必要である。 
【結語】Uクリップを用いたループテクニック法の評価試験を行ったが、250mmHg以上の左心室内
圧でもUクリップは安定しており、本法は安全な手技であることが示された。 
 
